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NETTOYAGE ET DESINFECTION DU MATERIEL MEDICO-SECOURISTE
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QUAND ?
La procédure de nettoyage et de désinfection du matériel s’effectue systématiquement après la prise en charge d’une victime si le matériel a été mis en œuvre, ou de manière périodique, lors de la désinfection approfondie du véhicule sanitaire. On distingue deux types de matériel : immergeable et non immergeable
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 MATERIEL




BROSSE
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BAC DE                   GANTS               ANIOSYME DD1          ANIOSGEL        SURFASAFE       ESSUIE-

DESINFECTION                                                                                                                              TOUT

PREPARATION
· Aseptiser les mains avec ANIOSGEL

· Mettre des gants à usage unique non stériles

· Préparer une solution d’ANIOSYME DD1 (une dose pour 8 litres d’eau).     
NETTOYAGE ET DESINFECTION 
1- Sortir de la cellule sanitaire l’ensemble des matériels stockés à l’intérieur pour les nettoyer.

2- Déposer ces matériels sur un plan de travail réservé pour accueillir le matériel non désinfecté.

3- Préparer, dans un bac de trempage, une solution de détergent-désinfectant (aniosyme DD1) en respectant la dilution prescrite.
· MATERIEL IMMERGEABLE
1- Démonter le matériel démontable et faire tremper dans le bac les parties immergeables ainsi que la brosse de nettoyage ;

2- Laisser le matériel en contact dans la solution détergente-désinfectante pendant le temps imposé par la notice technique du produit utilisé. Au minimum, respecter un temps de contact de 15 minutes 
3- A l’aide de la brosse de nettoyage, brosser méthodiquement les différentes pièces ;

4- Rincer abondamment les pièces une par une sous l’eau courante ;

5- Sécher avec de l’essuie-tout ;

6- Remonter et vérifier l’état de fonctionnement du matériel ;
· MATERIEL NON IMMERGEABLE

1- Démonter les parties démontables ;

2- Pulvériser une solution détergente-désinfectante (SURFASAFE) sur ce matériel en veillant à ne pas projeter directement la solution sur les parties électriques sensibles ;

3- Etaler la solution pulvérisée sur ce matériel à l’aide d’un essuie-tout
4- Laisser sécher et ne pas rincer,

5- Remonter et vérifier l’état de fonctionnement du matériel ;

A la fin, réintégrer l’ensemble du matériel nettoyé et désinfecté à l’intérieur de la cellule sanitaire et procéder à l’inventaire du matériel.
15 minutes








